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1. RESUMEN

En el siguiente documento se encontrara el desarrollo del proyecto que consta de un
método de medicidn no invasiva e indirecta para la frecuencia cardiaca en personas sanas,
mediante el uso de sensores que cuentan con acelerémetros de tres ejes y un software de
entrenamiento con redes neuronales que tienen como base la inteligencia artificial para su
funcionamiento.

En esta ocasidn se realizara bajo el entorno de programacion Google Colab que maneja
como lenguaje Python. Con estas herramientas se desarrollaran dos tipos de predicciones
diferentes, junto con los acelerémetros de bajo costo que ayudaran a la adquisicion de la
sefial mecanica del corazén y un sensor de fotopletismografia de referencia para la
evaluacion de errores en la sefal de salida de la RNN. De esta manera se da inicio con el
conocimiento de términos especificos para el entendimiento del documento y de los
desarrollos propuestos en el mismo.

Seguido esto se especifica la metodologia a usar para asi poder obtener de manera clara
y rapida las sefiales respuesta del sistema en desarrollo. Ya con las sefiales y el cédigo de
entrenamiento en la RNN se procede a realizar la evaluacion del error en cuanto a la toma
de la fotopletismografia como una variable te6rica o de mayor fiabilidad contra la salida de
la RNA entrenada bajo las sefiales adquiridas de los acelerometros usados en el proyecto.

Ademas, se encontraran los resultados obtenidos y la evaluacion de hipétesis en donde se
evaluaran las diferentes opciones de aceptacion bajo un rango de error del 5% para la
aceptacion de una hipétesis nula que cumpla con los objetivos propuestos en el documento
y para dar el mejor sistema respuesta en términos de funcionalidad, costo y uso. Se
prosigue a discutir los resultados obtenidos en cuanto a los criterios de aceptacion, en
donde se determina que mediante la prediccién 1 y el acelerometro MMA8452 se da
cabalidad a este tipo de sistema y se consigue dar termino a los objetivos propuestos.



2. INTRODUCCION

En el presente documento se tiene como principal objetivo el desarrollo de un sistema
alternativo para la medicion de la frecuencia cardiaca en la cual se empleen sensores de
bajo costo. La sefial obtenida previamente por el sensor y un algoritmo de inteligencia
artificial entrenado generaran una sefal aproximada de fotoplestimografia, la cual es mas
conocida y manipulada por el personal médico. Esta medicion indirecta se obtiene a partir
de la medicion de las vibraciones causadas por el corazon en la caja toracica cuando se
genera un latido.

La sefal cardiaca de mayor uso es la de electrocardiografia (ECG), la cual es obtenida
mediante electrodos de adherencia a la piel o presién en los tres puntos principales y
registrada por un equipo biomédico capaz de recopilar y ampliar los picos de las sefiales
eléctricas del corazén, por medio de las derivaciones descritas en la figura 1. Logra medir
la diferencia de potencial que ocurre entre los electrodos [2]. Con el procesamiento de esta
sefal se consigue estimar el valor de la frecuencia cardiaca que es indicado por la diferencia
de tiempos que existe entre cada pico significativo en una cantidad de tiempo determinado;
generalmente, se reporta cantidad de latidos por minuto.

V,: 4.° espacio intercostal (EIC) en el angulo esternal derecho.
V,: 4.° EIC en el borde esternal izquierdo.

V,: equidistante entre V2 y V4.

V,: 5.° EIC en la linea medioclavicular.

V;s: linea axilar anterior izquierda a nivel de V4 horizontalmente.
Vg: linea axilar media a niel de V4 horizontalmente.

Figura 1. Ubicacién de los electrodos de ECG para medicion de las doce derivaciones [4].



Sin embargo, métodos como el ECG, para el monitoreo de la frecuencia cardiaca en
neonatos o adultos mayores, pueden ocasionar lesiones dermatoldgicas por el contacto con
el pegamento de electrodos empleados para la medicion [1], limitan la movilidad del
paciente dado que se maneja una gran cantidad de cables conectados al mismo necesarios
para la trasmision de la sefial, donde se pueden producir artefactos de movimiento dentro
de la misma. Adicional a esto, el equipo para la adquisicion de la sefial es de alto costo
debido a la complejidad de sus sistemas sensoriales haciendo que sea un equipo altamente
necesario, pero de dificil adquisicién por centros médicos de bajos recursos o alejados de
las grandes ciudades.

En la actualidad, se han desarrollado otras técnicas que permiten la deteccién de la
frecuencia cardiaca mediante el monitoreo de la actividad cardiaca y registrando sefiales
mecanicas del corazén como las vibraciones debido al impulso del pulso sanguineo que
viaja por la aorta [3]. Esto es posible dado que los dérganos generan movimientos
intratoraxicos, lo que incluye movimientos de los limites de los 6rganos generando
deformacién de las superficies y desplazamientos de los liquidos adyacentes a este [3].
Estos movimientos pueden ser captados mediante sensores tipo acelerbmetros de tres
ejes, el cual es un dispositivo capaz de medir vibraciones o aceleraciones que se presenten
sobre una superficie, donde la fuerza generada hace que la masa comprimida del material
piezoeléctrico sea proporcional a una variacion de carga eléctrica [5].

Dentro de los sensores tipo acelerémetros usados para la toma de mediciones en el
desarrollo de este trabajo se encuentra el sensor MPU9250 de nueve ejes (fig. 2). Este
cuenta con acelerbmetro, giroscopio y magnetémetro integrados por un procesador digital
de comunicacion con microcontroladores a través de 12C y cuenta con un regulador de
tensién a 3.3V con resistencias en pull-up para uso directo [6]. Por otro lado, se realizaron
pruebas con el sensor tipo acelerémetro MMA8452 (fig. 3), el cual es un sensor capacitivo
inteligente de tres ejes y baja potencia con variedad de funciones con facil acceso para
programar, tiene alivio de energia cuando proporciona continua consulta de datos y una
escala seleccionable de filtracién de datos a paso alto y la opcion de la adquisicion en
tiempo real sin filtrado de los datos adquiridos [7].

Figura 2. Sensor MPU9250 [6]



Figura 3. Acelerdmetro MMA8452 [7]

En cuanto a la sefial de fotopletismografia (PPG), siendo esta la sefial de referencia que se
considera para poder hacer la comparacion se debe tener en cuenta que es una técnica
creada en 1936 por los cientificos Molitor y Kniazak quienes empezaron a reportar la
circulacion periférica de los animales. Mas adelante, el cientifico Hertzmann le dio el nombre
de fotopletismografia y con el uso de un arco de tungsteno y un tubo fotomultiplicador
obtuvo una sefial muy lejana a la que se usa actualmente [8].

Este tipo de sefal es usada para la medicién de los cambios de volumen sanguineo
ayudando a determinar las pulsaciones del corazén, ademas de que es una herramienta de
gran ayuda en el campo quirargico en las partes donde no es posible palpar para ver la
perfusion de la zona. Cuando este tipo de medicion se realiza en el dedo indice de alguna
de las dos manos del paciente da como resultado la sefial que se muestra en la figura 4, en
la cual es posible determinar de manera asertiva la cantidad de latidos por minuto. También
es posible determinar la cantidad de hemoglobina oxigenada en la sangre, ademas de la
relacion de esta con la concentracion total de hemoglobina en el torrente sanguineo, esto
gracias a la combinacién de las técnicas de la absorcion de la luz diferencial de la
hemoglobina cuando esta se encuentra oxigenada y cuando no lo esta [8].

PPGL
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Figura 4. Fotopletismografia tomada con sensor de estudio. Elaborado por: Autores.

Como se sabe la sefial de mayor uso en el ambito medico es el ECG y es posible determinar
una fuerte relacién de esta con la PPG. Aun teniendo gran diferencia gréafica entre ambas



sefiales, se pueden determinar datos béasicos como la frecuencia cardiaca con
fotopletismografia sin incomodar de manera excesiva al paciente con tantas conexiones e
igualmente evitando las lesiones en la piel que pueden causar los electrodos al adherirse.
Esto lo permite el amplio uso de esta biosefial en diferentes actividades y situaciones como
lo son el hacer ejercicio, descansar o simplemente tener un dispositivo de facil adquisicion
y lectura para monitoreo doméstico [8]. En la figura 5 vemos cOmo se pueden tener
diferencias visuales de las sefiales, pero la similitud cuando es necesario la lectura de los
picos para determinar los valores de las frecuencia cardiaca o diferenciacion de la pulsacién
sistélica o diastdlica [9].

» PicoR - .
ECG
PTTp
Pico de pulso
PTTI
PPG F— Amplitied [AMF)

Figura 5. Sefial de ECG y sefal de PPG [8].

La PPG cuenta con cinco partes importantes como se muestran en la figura 6 que se
determinan en la gréafica de la sefal, entre los cuales esta el ancho del pico que define la
resistencia del sistema vascular, el intervalo pico a pico denota el tiempo que transcurre
entre dos picos sistélicos, el intervalo de pulso que es el tiempo que se demora un ciclo en
llegar nuevamente al volumen minimo detectado en la sefial, también esta la amplitud
sistélica y la diastdlica que son el mayor pico que se encuentra en la grafica y el que le
sigue de menor amplitud en el respectivo orden [9].

Muestra
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Figura 6. Partes de la sefial de PPG [9].



La adquisicion de la sefal de PPG se realizé6 mediante el sensor de pulso o ritmo cardiaco
de Arduino XD-58C presentado en la figura 7. Este dispositivo es de plug and play para un
uso mas facil, estd compuesto por un sensor optico con una etapa de amplificacién y otra
para el filtrado de ruido, de bajo consumo de corriente, ya que se trata de un elemento
Optico que consta de un led emisor y un sensor receptor que hacen posible la lectura de la
sefal [10].

Figura 7. Sensor pulso o ritmo cardiaco [10].

La balistocardiografia es una técnica usada hace mas de 100 afios que ayuda al monitoreo
de la actividad cardiaca de forma discreta, la idea béasica de esta medicion es detectar
vibraciones o cambios de presién en la piel que determinen el movimiento mecanico que
genera en este caso el corazén sobre los 6rganos adyacentes a este en conjunto con los
pulmones. La sefial adquirida mediante los sensores adecuados difiere de manera
significativa a cualquier otra vista hasta el momento (ECG o PPG), este tipo de sefial esta
compuesta por componentes que tienen lugar en cada uno de los ejes de un espacio
tridimensional. Se determind gracias al cientifico Scarborough quien los identifico en el
cuerpo humano de manera que un primero corresponde al eje longitudinal que es en
direccién de la cabeza a los pies, el segundo es el transversal que es en direccion de lado
a lado de la persona y, por ultimo, el dorsoventral que es de espalda a pecho [3].

Para tener una medicién completa de la sefial mecanica, se aconseja que se tenga al
paciente acostado sobre una cama para asi poder unir los ejes longitudinal y dorsoventral,
ademas de tener una estabilidad en la rotacion de estos pues, dependiendo de cdmo se
coloquen los sensores y se determine el tipo de sensor que se usara, se determina que la
sefial resultante tiene variacion en el nombre, siendo fenocardiograma, apexcardiograma,
cinetocardiograma o seismocardiograma [3].

La seismocardiografia (SCG) es un método usado para medir sefiales mecénicas del
corazén con una frecuencia fundamental por debajo de los 30Hz [20], principalmente las
vibraciones que se generan cuando el corazén palpita. Este tipo de vibraciones se ven
reflejadas en el pecho y son dadas por la apertura o cierre de las valvulas del corazén como



otros eventos mecdanicos que tiene el mismo cuando se genera la insercion y expulsion de
la sangre, desde y hacia el torrente sanguineo.

Dentro de todos los eventos mecénicos que se presentan en el corazén y que determinan
la sefal de SCG, entre estos se encuentra el cierre de la valvula mitral (MC), la contraccion
ventricular isovolumétrica (IM), la apertura de la valvula aortica (AO) y el cierre de la valvula
aortica (AC), como se muestra en la figura 8. Se observan las concordancias que se pueden
tener con una sefial de ECG, aunque se tiene desplazamiento en los picos mas
significativos se pueden verificar una frecuencia cardiaca de igual forma que con el ECG,
segun la literatura es necesario la busqueda del pico principal que marca el inicio de la sefial
mecanica del corazén. Se pueden aplicar diferentes métodos de filtrado para poder limpiar
y unir los ejes que generen la sefial completa en donde se identifiquen los eventos ya
denominados [13].
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Figura 8. Comparacién de sefial eléctrica y sefial mecanica del corazén con filtros
aplicados [13].

Estas sefiales son medidas principalmente por acelerometros altamente sensibles y que
con ayuda de filtrado se puede tener una sefial util para determinar los marcadores en la
grafica de la lectura, esto ayuda a que se pueda demostrar cambios patolégicos en el
musculo cardiaco como lo son la insuficiencia cardiaca, terapias de resincronizacion
cardiaca o enfermedades en las arterias [11]. A través de la historia se han buscado
alternativas para la adquisicion y poder ampliar el uso de la sefial que ayuden para avances
del diagnéstico de enfermedades cardiacas que no se pueden ver en otro tipo de sefiales
por su naturaleza.

Como uno de los parametros no invasivos y de mayor utilidad se tiene la frecuencia cardiaca
(FC), es un valor que permite ser medido en diferentes tipos de sefiales, ya sean eléctricas
como el ECG o mecénicas con el SCG. Este tipo de parametro reporta la variabilidad de la
frecuencia de los latidos del corazén con el que se pueden detectar cardiopatias y
neuropatias que permitan dar un diagnéstico claro para el paciente [12]. Como todo
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pardmetro tiene valores que determina segun la edad del paciente que es normal o cotidiano
en reposo, en actividad y cuando estos parametros estan alterados son signo de
enfermedad. Como reporte histdrico se tiene que para una persona adulta en estado sano
la FC oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto en reposo normal, claramente teniendo
presente ademas de la edad los niveles de la condicion fisica, si la persona es fumadora,
las enfermedades preexistentes y la posicion del cuerpo entre otros factores ambientales,
farmacéuticos y de talla [13].

Para realizar un buen tratamiento de datos y desarrollar un sistema que a futuro sea capaz
de llevar a cabo la prediccion de fallas o anomalias cardias se hace uso de una red
neuronal. Bio-inspiradas en las conexiones de las neuronas de un cerebro real [14], las
redes neuronales artificiales (RNA) son herramientas de software que aprenden de la
experiencia con ayuda de datos histéricos, datos de adquisicion por sensores que es el
caso del proyecto que se desarrolla, mediante estas las RNA modifican sus
comportamientos y van ajustando sus predicciones a los datos que se le van ingresando.
Este tipo de herramientas tiene el poder de llegar a generalizar de ejemplos anteriores y
predecir; ademas, tienen la caracteristica de no captar las pequefas variaciones y dejar de
ser tan sensibles a estas y tener un reconocimiento de los patrones necesarios [14].

Las RNA tienen diferentes formas de funcionamiento y clasificacion para dar mejores
resultados. Uno de los funcionamientos son las redes de capa simple las cuales estan
formadas por un conjunto de perceptrones que tiene como entrada la serie de datos
asignados para el entrenamiento de la red, se conforma de la capa de entrada y de la capa
de salida y como se ve en la figura 9 el redireccionamiento de los datos de manera que
ocupe todos los perceptrones [14].

Figura 9. RNA de capa simple [14].

Por otro lado, estan las redes multicapas que son las mas usadas para el entrenamiento y
prediccidn de sistemas futuros por ser Utiles y versatiles. Son formadas por un numero finito
de capas conectadas en cascadas que dependiendo de las variables que van controlando
el sistema, para el buen funcionamiento de la red, es necesario una activacion de funcién
no lineal entre capa y capa. La salida de este tipo de RNA se debe calcular de la misma
manera que cuando es una capa simple, a diferencia de que la salida de cada capa va a
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ser la entrada de la siguiente hasta completar el nimero de capas finitas puestas para el
modelo como se muestra en la figura 10 [14].

—*"n

Figura 10. RNA multicapa [14].

En ambos casos se tiene parametros que deben ser explorados, debido a que estos
determinan el desempefio de la red para la tarea a la que es entrenada [14].

En este documento se busca hacer reporte a lo realizado en la experimentacién, uso y
entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que mediante la sefal de
seismocardiografia estimen una sefial de fotopletismografia que sea util para determinar
frecuencia cardiaca de un paciente y genere una sefial que sea de facil lectura para el
personal médico. Lo anterior, para ayudar en una medicion indirecta y no invasiva que
pueda ser de utilidad en el diagndstico de causa cardiacas, dandoles un sistema de bajo
costo para uso doméstico, hospitalario o de campo como futuros alcances. Adicionalmente
que permita determinar alertas o permitir el monitoreo de pacientes sin la necesidad de
emplear electrodos.
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3.1.

3.2.

3. OBJETIVOS

General

Implementar sistemas de medicion alternativo de manera no invasiva e indirecta
para la adquisicion de la frecuencia cardiaca usando redes neuronales.

Especificos

a) Implementar circuitos para la medicion de fotoplestimografia

b) Implementar circuitos para la medicion no invasiva de la funcién cardiaca

c) Caracterizar las sefiales directas e indirectas obtenidas en la actividad cardiaca

d) Entrenar una red neuronal para la obtencion indirecta de la frecuencia cardiaca

e) Validar el modelo desarrollado mediante comparaciones de sefales de
fotopletismografia.
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4. METODOLOGIA

En el presente trabajo, se buscd implementar un sistema que permitiera registrar las
vibraciones que son causadas por la actividad mecénica del corazén, esto con el fin de
buscar una alternativa de medicion de la frecuencia cardiaca de manera indirecta y no
invasiva empleando sensores de bajo costo.

En este apartado se describirdn el método de adquisicion de las sefiales de PPG que se
utilizaron para crear los valores de referencia de las frecuencias cardiacas, y la obtencién
de las sefiales de SCG que fueron los datos de prueba para la estimacién. Asi mismo, se
describen las herramientas computacionales utilizadas para el preprocesamiento y
procesamiento de las sefiales para la obtencion de la frecuencia cardiaca.

4.1. Sistema de medicion

El sistema general para la obtencién de cada sefial estuvo conformado por el sensor y una
interfaz de conexién entre el sensor y el computador para la adquisicion y digitalizacion de
los datos que fue a través del Arduino Uno, que luego fueron almacenados para desarrollar
la base de datos.

Para la adquisicion de la sefial de PPG se emple6 un sensor XD-58C y se realizé el registro
a una frecuencia de muestreo de 90Hz. En este caso, no fue posible acceder a un sensor
de uso en entornos clinicos para la calibracién, por cuestiones sanitarias mundiales. Por
otra parte, se adquirio la sefial de SCG de forma no invasiva con dos tipos de acelerémetros.
Para un primer caso se utiliz6 el MPU9250 haciendo el registro a una frecuencia de
muestreo de 20Hz, y para el segundo se ocupdé el MMA8452 con una frecuencia de
muestreo de 30Hz. Estos fueron seleccionados teniendo en cuenta los parametros
encontrados en la literatura y sus caracteristicas, con las cuales debian cumplir con
requerimientos generales minimos como el tener una alta sensibilidad y que fueran
sensores de bajo costo. Se mantuvo la frecuencia de muestreo predeterminada para los
sensores segun datasheets. La figura 11 muestra el sistema implementado para la
captacion y digitalizacién de la sefial de fotopletismografia y la figura 12 el sistema para
cada uno de los acelerémetros.

ouTnpJy  mmxs

o
Figura 11. Diagrama de conexion del sensor para registro de la sefial de PPG [15].
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Figura 12. Diagrama de conexion del acelerometro para registro de la sefial de SCG, a)
acelerometro MMA8452 [16], b) acelerémetro MPU9250 [17].

4.2. Adquisicion de las sefiales

La adquisicion de las sefiales de fotopletismografia y seismocardiograma se realiz6 en 10
personas voluntarias sanas (6 mujeres, 4 hombres), segun lo reportado por los sujetos en
el consentimiento informado (ver anexo 1), para demostrar el funcionamiento del sistema y
de los cuales la edad vari6 entre los 5 afios y 77 afios (tabla 1 con informacion detallada de
cada sujeto). Durante la medicién, se pidié a los sujetos que permanecieran muy quietos
en posicidn supina en una cama convencional y despiertos. Después de la colocacién de
los sensores, se realizaron los registros durante 2 minutos.

Tabla 1. Informacién demografica de los sujetos

SUJETO SEXO EDAD(ANOS)
1 Mujer 22
2 Mujer 25
3 Hombre a7
4 Mujer 77
5 Hombre 36
6 Hombre 17
7 Mujer 43
8 Mujer 47
9 Hombre 5

10 Mujer 23

Para la adquisicion de la sefial de PPG se coloco el sensor en el dedo indice de la mano
derecha y de tal forma que estuviera relajada y apoyada sobra la cama. Por otra parte, se
adquirié la sefial de SCG de forma no invasiva con los dos acelerometros mediante la
colocacion del acelerémetro en la zona precordial del pecho de cada sujeto, mas
especificamente, con el extremo inferior del sensor en el extremo superior de la apdfisis
xifoides que esta ubicada en el extremo inferior del esternébn como se muestra en la figura
13.
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Figura 13. Ubicacién de acelerometros para la medicion del SCG [18].

Segun lo visto en la literatura [18], se entiende que para ambos acelerémetros se obtienen
las componentes de los tres ejes correspondientes a la aceleracion en el eje Z que registra
en la direccion dorso-ventral, en el eje Y que registra de pies a cabeza y en el eje X que
registra la aceleracion de izquierda a derecha. La orientacién de los ejes se muestra en la
figura 14.

EIEY

A

EJEX

EJEZ

Figura 14. Orientacién de los ejes del acelerémetro. Elaborado por: Autores.
4.3. Descripcion del método para la obtencién de la frecuencia cardiaca

Como sistema de procesamiento para analizar y caracterizar las sefales, se empleé el
entorno de Google Colaboratory el cual permite ejecutar y programar en Python. Es una
herramienta muy utilizada en el desarrollo y entrenamiento de redes neuronales, que se
empled en el procesamiento de los datos para poder determinar la frecuencia cardiaca de
cada uno de los sujetos.
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La base de datos dispone de las mediciones de PPG y SCG de ambos acelerometros con
las componentes de sus tres ejes y que fue cargada en Google Drive para acceder
facilmente desde el software.

Adquisicion de las
sefiales.

Pre-procesamiento
de las sefiales.

Remuestreo de
sefiales a tiempo

Calculo de la
frecuencia cardiaca
en tiempo.

Ingreso de las sefiales

a la RNA.

Entrenamiento de la
RNA.

Validacion de
perdidas en la salida.

Remuestreo de la
sefial de salida a
tiempo.

Calculo de la nueva
frecuenca cardiaca.

Validacidn del error
de la frecuencia

cardiaca.

Diagrama 1. Metodologia de desarrollo.

En el diagrama | vemos la metodologia usada para el desarrollo y tratamiento de las sefiales
para cada sujeto. Como se muestra en el primer bloque fueron cargadas las sefales y luego
pre-procesadas mediante un filtrado buscando atenuar o eliminar frecuencias de factores
considerados artefactos como, por ejemplo, en los acelerémetros al tener una alta
sensibilidad pueden capturar cualquier vibracion que se encuentre en el area precordial,
siendo la respiracion una de ellas. Segun estudios encontrados, esta respiracion debe ser
eliminada y se encuentra entre 0.2 y 0.5 Hz. Adicionalmente, se buscé mantener la sefial
dentro de la frecuencia fundamental con la que late el corazén; sin embargo, esta no es
constante pues varia segun las caracteristicas fisiolégicas de cada sujeto entre el rango de
0.8 y 1.7 Hz aproximadamente. Asi mismo, para las sefiales de pletismografia se buscé
remover las variaciones debidas al movimiento del dedo y ruidos de alta frecuencias de la
fuente de poder y luz en el ambiente. Considerando lo anterior, se disefid un filtro
Butterworth de pasa bandas de tercer orden para limpiar y suavizar las sefiales y mantener
las componentes dentro de la frecuencia cardiaca fundamental.

El método propuesto para la obtencion de la frecuencia cardiaca a partir de sefiales de
seismocardiografia, se basé en la implementacion de un sistema de inteligencia artificial,
donde se disefid un modelo de redes neuronales recurrentes Long-Short Term Memory
(LSTM). Estas redes pueden modelar problemas con multiples variables y, para este caso,
el modelo fue entrenado explorando de manera sistematica diferentes configuraciones,
variando las entradas que se le ingresan, para predecir la sefial de fotopletismografia de
cada sujeto a partir de las aceleraciones obtenidas en sus tres componentes.

En un primer caso, se realiz6 la prediccion considerando las tres componentes de la

aceleracion individualmente. Para poder comparar las sefales obtenidas en cada uno de
los ejes con la de fotopletismografia, se realizé un remuestreo de la sefial de PPG a la
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cantidad de muestras que se tomé con cada acelerémetro en uno de sus ejes, sabiendo
que las componentes en cada eje de cada sensor tienen el mismo tamafio de muestras.
Luego de esto, se concatenaron las sefales de los tres ejes de cada acelerémetro con la
nueva sefal de PPG remuestreada (ver figura 15), y se almacenaron en un archivo diferente
por acelerometro.

PPG ACC_X ACC_Y ACC_Z
0 -0.138676  0.125471 0.191330 0.031693
1 1.608476 -0.007529 5.218008 8.485749
2 2384249 0.179875 9.111816 15.007263
3 3.223421 0.673755 11.292183 18.243058
4 3.463567  1.147864 11.851495 17.801151

Figura 15. Sefial PPG y componentes de la aceleracién en los tres ejes para un solo
sensor concatenadas en un mismo archivo.

Desarrollado esto, se adapté un LSTM al problema como se represente en el diagrama 2
para la prediccion de la sefial de PPG, donde se tienen tres entradas correspondientes a
las componentes de la aceleracion y una salida de estimacion.

ENTRADAS SALIDA

Entrenamiento
RNA

Ajuste de Parametros
L Célculo de métricas

Diagrama 2. Metodologia de prediccion para el primer caso.

Estimacion
de PPG

ik

Ahora para el segundo caso, se consideré6 una aceleracién definida por sus tres
componentes como se presenta en la ecuacion 1:

Acc_Total = \/Acc,% + Acc) + Acc? [Ec. 1]

De manera similar, se remuestre6 la sefial de PPG a la cantidad de muestras de la
aceleracién definida y se concatenaron ambas sefiales para almacenarlas en un archivo
distinto para cada acelerémetro (ver figura 16).
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PPG ACC_TOTAL
0 -0.138676  0.230986
1 1.608476  9.961707
2 2.384249 17.557775
3 3.223421 21.465705
4 3.463567 21.416267

Figura 16. Sefal PPG y la aceleracion total concatenadas en un mismo archivo.

Con esto luego se adapt6 el modelo de redes neuronales para desarrollar la prediccion
siguiendo el planteamiento del diagrama 3, donde se consideré una entrada de la
aceleracioén definida en sus tres componentes y una salida de la prediccion de la sefial de
fotopletismografia.

ENTRADA SALIDA

Entrenamiento
RNA
Ajuste de Parametros
Célculo de métricas

Diagrama 3. Metodologia de prediccion para el segundo caso.

Estimacion
de PPG

En ambos casos, para el desarrollo del modelo, lo primero fue cargar el conjunto de datos
y se prepararon convirtiendo la serie en un problema de aprendizaje supervisado con las
variables de entrada ya normalizadas. Esto da como resultado una prediccion de la sefal
de fotopletismografia en el instante actual dadas las condiciones de PPG y de SCG, en sus
tres componentes 0 en una aceleracion definida respectivamente para cada caso, en el
instante de tiempo anterior.

Realizado lo anterior, se definié y se ajustd el modelo de redes neuronales para la cual se
separd el conjunto de datos, tomando la mitad de las muestras para el conjunto de prueba
y la otra mitad para el entrenamiento de la red. Con esto luego, se dividieron ambos
conjuntos en variables de entrada y salida, para asi tomar las entradas y redefinirlas en el
formato 3D (muestras, pasos de tiempo y caracteristicas) esperado por las LSTM.

El modelo LSTM se definié con 50 neuronas en la primera capa oculta y 1 neurona en la
capa de salida para predecir la sefial. Asi mismo, se us6 la funcién de pérdida de Error
Absoluto Media (MAE) con la cual se puede conocer el rendimiento del modelo indicando
si la respuesta de la red neuronal estd muy lejos de la respuesta deseada. Adicional a esta,
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otra funcion empleada fue el descenso de gradiente estocastico con la cual se estima los
minimos locales de una funcion sin importar cuan elaborada sea esta.

Adicional a lo anterior, el modelo se ajustdé para 200 épocas de entrenamiento con un
tamarfo de paso de 18. Estos valores fueron determinados con el fin de buscar un ciclo de
entrenamiento y tamafio de paso aceptables con los que se realice un progreso sustancial
para lograr aproximar la funcién de entrada con las multiples variables a la de funcién de
salida PPG. Se realizd0 un seguimiento tanto del entrenamiento como de la pérdida de
prueba durante este para evaluar el desempefio del modelo obteniendo una curva de
entrenamiento como se observa en la figura 17.

Epoch @8286: val loss did not improve from 8.28812

025 A —— frain
test

020 1

005 4

000 1

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Figura 17. Curva de entrenamiento del sujeto 5 con la prediccion 2 y ACC1

Ya ajustado el modelo con las muestras de entrenamiento se logré hacer la prediccion para
las demas muestras del conjunto de datos de prueba. Para evaluar el modelo, se realiz6
una combinacion del pronéstico junto con el conjunto de datos de prueba, y asi mismo, la
combinacién con los valores de la sefial de PPG esperados. A estas combinaciones se les
invirtié la escala para que estuvieran dentro de la escala original y asi poder calcular el error
relativo porcentual dentro de las mismas unidades de la propia variable.

Realizada la prediccién se logra llegar de los datos de la sefial de seismocardiografia a una
aproximacion de la sefial de fotopletismografia para cada sujeto. Con esta aproximacion ya
es posible determinar la frecuencia cardiaca para cada uno.

Para determinar la FC, tanto la de referencia tomada de la sefial de fotopletismografia como
la de la prediccidn, se ajustd el nimero de muestras al espacio temporal para determinar
un vector de tiempo con el que se lograria determinar el periodo entre pico y pico, y que
luego fue multiplicado por 60 segundos para asi determinar las pulsaciones por minuto.
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5. RESULTADOS

El sistema para la captacion de la sefial de fotopletismografia y de sefiales precordiales
usando seismocardiografia, se encuentra descrito en la metodologia en el apartado 3.1, asi
como la frecuencia de muestreo para cada sensor. El protocolo de medicidn se les aplicé a
10 sujetos (ver tabla 1) y el método de tratamiento digital de todas las sefiales ya
digitalizadas empleando el software Google Colab se encuentra descrito en la metodologia.

Una vez digitalizadas las sefiales provistas por los acelerometros y el sensor de pulso
cardiaco para la creacién de la base de datos, en la figura 18 se muestra la sefial original y
la filtrada para la sefial de PPG para el sujeto 5; asi mismo, la lectura en sus tres
componentes del sensor MMA8452 (ACC1) y el MPU9250 (ACC2) con las sefiales filtradas
se observan en las figuras 19 y 20 respectivamente.

Sujeto 5

Amplitud (u.

Figura 18. Sefal original [Azul] y filtrada [Naranja] de PPG. Elaborado por: Autores.
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Figura 19. Sefial original [Azul] y filtrada [Naranja] de SCG con acelerémetro MMA8452
para el a) eje X, b) eje Y y ¢) eje Z. Elaborado por: Autores.
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Figura 20. Sefal original [Azul] y filtrada [Naranja] de SCG con acelerémetro MPU9250
para el a) eje X, b) eje Y y c) eje Z. Elaborado por: Autores.

La estrategia de filtrado se realizd teniendo como objetivo eliminar las componentes de
frecuencias del ciclo de la respiracién dentro de las sefiales de SCG y mantenerlas dentro
de la frecuencia fundamental con la que late el corazén; asi como también, eliminar los
movimientos del dedo y artefactos debidos a la luz del ambiente y la fuente de alimentacion
para la sefial de PPG.

Con la sefal de PPG filtrada se prosigue a realizar el cambio de manejo en muestra a
tiempo usando la frecuencia de muestreo y determinando asi un vector de tiempo adecuado
dentro de esta. Con esto se logra identificar el momento exacto en donde se encuentra un
pico definido de la sefal aclarando el umbral adecuado en donde se cuenta como uno para
determinar el valor de la frecuencia cardiaca. Después de esto, se realiza la diferenciacion
de tiempos de un pico actual y uno pasado en un ciclo de tiempo menor al de la cantidad
de picos determinados, para determinar el periodo entre latidos. Cada diferencia es
multiplicada por el tiempo determinado en el cual se desea medir la frecuencia cardiaca,
para este proyecto y por literatura se determina 60 segundos como tiempo suficiente para
la medicion, de esta manera se determina una frecuencia cardiaca para cada paciente
tomandola como referencia ted6rica, como lo vemos en la tabla 2 que reporta los valores de
PPG de referencia tomados por el sensor XD-58C.

Ahora luego, se expondran los resultados obtenidos en el procesamiento digital robusto
aplicado a las sefales para la obtencién de la frecuencia cardiaca. En este procedimiento
se realiza el remuestreo de las sefiales con el cual se llega a la creacion de un archivo para
cada uno de los casos. Se realizaron dos tipos de predicciones diferentes, de esta manera
se determina que para el primer archivo se encontraran las sefiales de PPG y el
acelerometro con cada uno de sus ejes por separado y para la segunda prediccion se toma
nuevamente la sefial de PPG y se realiza la unificacion de la sefal del acelerémetro en
cuestién, paso que se repite con el otro acelerbmetro. Se aplica un sistema de
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entrenamiento por medio de redes neuronales multicapa, en el cual se le pide al sistema
gue dentro de su funcionamiento encuentre el mejor modelo para el trabajo de respuesta.

Para realizar una aplicacion mas acertada del sistema, se realiza una normalizacién de los
datos donde se les asigna un valor de 0 a 1, para tener un control sobre valores atipicos y
asi acotar mejor el problema. Se procede a hacer una prediccion sobre los datos histéricos
y tomando en consideracion Gnicamente la columna de datos de interés. Seguido a esto se
le indica al sistema que debe tomar la mitad para realizar un entrenamiento y la otra para
testear dicha formulacion. Por ultimo, para realizar el modelo de la red neuronal se
especifican la cantidad de épocas y los perceptrones por cada una, se determina una
constante de verificacidén de la perdida y la validacion que puede determinar el mejor modelo
para el sistema.

Se procede a evaluar el error que maneja el sistema en referencia con la mitad que se le
asigna de entrenamiento, con el cual se determina que tanto funcionamiento correcto se
esta teniendo a la hora de escoger los parametros del sistema. En la figura 21 se puede ver
que el sistema tiene el entrenamiento adecuado para el paciente en cuestién y que no se
tiende a pasar a un sobre entrenamiento inadecuado y fallido, pues en caso tal de que se
presentara sobre-ajuste la pérdida en validacion aumentaria de forma desproporcionada.

Epoch ©0200: val_loss did not improve from ©.80786 Epoch @02@@: val_loss did not improve from ©.00812
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Figura 21. Entrenamiento de los sistemas para el paciente 5. a) Prediccién 1 ACCL1. b)
Prediccion 2 ACC1. c) Prediccién 1 ACC2. D) Prediccién 2 ACC2. Elaborado por: Autores.
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Ya realizado todo el procedimiento y verificando de que el sistema funciona de manera
aceptable, se procede a graficar los resultados de la manera que en la figura 22 se observa
como las sefiales de los acelerémetros empiezan a tener un comportamiento similar al del
PPG dando un resultado 6ptimo para lo deseado.

Sujeto 5

it (u3)
Ampltud (0.2)
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Ampitud (42

Figura 22. Salidas del sistema entrenado con los dos acelerémetros y las dos
predicciones. a) Prediccién 1 ACC. b) Prediccion 2 ACCL. c) Prediccion 1 ACC2. D)
Prediccion 2 ACC2. Elaborado por: Autores.

Una vez entrenado el sistema se realiza el procedimiento mencionado anteriormente para
el célculo de la frecuencia cardiaca con la nueva sefial de salida dada por la RNA, para
finalmente realizar la comparaciéon y el calculo de error que se tiene con respecto a la
tomada por tedrica.

Con los datos adquiridos de la totalidad de los pacientes, ya mencionados en el apartado
3.2 de la metodologia, se realiza el mismo procedimiento y se adquieren los datos
mostrados en la tabla 2. Con esta informacion se realiza un reporte general con los valores
de interés que evallan el sistema en cuanto a los valores de PPG por paciente.

Tabla 2. Recoleccion de datos de todos los pacientes de la base de datos

REF PREDICCION 1 PREDICCION 2 PREDICCION 1 PREDICCION 2
PPG

ACC1 ACC2 ACC1 ACC2

SUJETO Error FC | Error FC | Error FC | Error FC
0, 0, 0, 0,
FC | Error (%) | FC Error | FC | Error | FC Error FC ACCL(%) | ACC2(%) | ACCL(%) [ ACC2(%)

1 77 1,74 76 4,00 | 73 | 1,77 | 76 4,01 73 1,30 5,19 1,30 5,19
2 67 1,13 63 301 | 63 | 1,13 | 63 2,99 63 5,97 5,97 5,97 5,97
3 87 1,18 80 2,70 | 81 | 1,17 | 81 2,69 81 8,05 6,90 6,90 6,90
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4 90 9,86 89 591 | 99 | 4,24 | 137 3,71 118 1,11 10,00 52,22 31,11
5 85 1,65 85 4,16 | 87 1,70 | 84 4,16 87 0,00 2,35 1,18 2,35
6 83 1,62 76 3,57 | 76 163 | 76 3,60 76 8,43 8,43 8,43 8,43
7 86 1734,4 94 |1677,5| 71 |1531,7| 95 | 1593,7 | 70 9,30 17,44 10,47 18,60
8 80 1,92 73 4,44 | 73 1,9 73 4,44 73 8,75 8,75 8,75 8,75
9 84 3154,2 112 | 3427,3 | 118 | 2915,8 | 186 | 3376,5 | 106 | 33,33 40,48 121,43 26,19
10 71 0,78 69 2,23 | 67 | 0,78 | 67 2,23 67 2,82 5,63 5,63 5,63
PACIENTES
DE1-6,8Y 2,485 3,75 1,79 3,4788 4,55 6,65 11,30 9,29
10
TODOS 490,84 513,48 446,18 499,8 7,91 11,12 22,23 11,91

Cuando se tienen los datos completos, se realiza una diferenciacion de lo tedrico con lo
experimental para hallar el error frente a la frecuencia cardiaca de cada uno de ellos vy,
posteriormente, se evalla la media para poder llegar a determinar el mejor de los
acelerbmetros y el mejor tipo de procesamiento que conforman un sistema apto para
funcionamiento.

Finalmente, se realiza una experimentacion mediante la validacion cruzada con 10 k-folds,
es decir, empleando 9 pacientes para entrenar y validando el modelo en el paciente
sobrante. Esta metodologia permite realizar la experimentacion completa del modelo, para
evaluar la capacidad del modelo en generalizar independiente del conjunto usado para su
entrenamiento, como vemos en la figura 23 se trata de un tipo de RNA que lleva como razén
el cruce de n-1 archivos que se tengan en un base de datos de n de largo y de esta manera
lograr una generalizacion de la respuesta predictiva del modelo propuesto, garantizando
siempre una respuesta independiente y diferente para todos los posibles conjuntos usados
en el entrenamiento [19].
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Figura 23. Prediccion mediante validacion cruzada para el sujeto 5
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Como la experimentacién se basa en repetir todos los 10 posibles experimentos y calcular
el error para los 10 pacientes usados en prueba de manera independiente, calculamos el
error en cada experimento y hallamos el error promedio, como se explica en la figura 24 en
donde de la totalidad de los datos se ingresan para ir validando todas las posibles
combinaciones entrenamiento - prueba [19].

Prueba
Cntrenamiento

THIWT
K2

Figura 24. Ejemplificacion de un sistema de validacion cruzada [19].
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6. DISCUSION

Las sefales de PPG estimadas del SCG, obtenidas con cada acelerémetro, respecto a las
de referencia correspondientes a la sefial de PPG para los 10 sujetos de prueba fueron
comparadas de manera individual y cruzadas. Como se presentd en la tabla 2 la diferencia
entre la FC media obtenida por el método propuesto para el SCG y la obtenida por la sefial
de fotopletismografia. Con esto se calculd, entre las mismas diferencias, el error relativo
porcentual de la prediccion para obtener el error en el calculo de la frecuencia cardiaca de
cada sujeto. Ademas, este indicador se muestra en la figura 20 para cada prediccion.

Por otro lado, como se observa en la figura 25 para el sujeto 9 se obtienen los mayores
valores del error en el calculo de FC con un 33.33%, 40.48% y 121.43% respectivamente.
Esto pudo ser debido a que el sujeto de prueba fue un menor de 5 afos, el cual durante la
adquisicion de los datos estuvo inquieto por el temor que sentia al colocarle un dispositivo
desconocido en su pecho y, por consiguiente, introdujo mayor ruido en la sefial por el
movimiento y que ademas pudo haber generado el despegue del sensor registrando valores
no correspondientes a la sefial de SCG. Otros factores que pudieron haber afectado los
resultados para este participante fueron el error humano a la hora de adquisicion, la
colocacion del sensor, presencia de elementos externos que pudieron generar interferencia
electromagnética o factores internos del cuerpo del sujeto que no pueden ser detectados.

Adicionalmente, se observa que los sujetos 1, 4, 5 y 10 presentaron un error muy bajo,
siendo el sujeto 5 el de menor error con una prediccion bastante cercana a la frecuencia
cardiaca de referencia obtenida de la sefial de fotopletismografia en cada una de las
predicciones implementadas. Los 4 sujetos son 3 mujeres y 1 hombre, ademas de que
pertenecen a un rango de edad que va desde los 22 afios hasta los 77 afios. De ello,
consideramos que la edad y género no son variables criticas para la estimacion de la
frecuencia cardiaca.

Error FC entre SCG-PPG

Frelaccl
Pralacc2
Prezaccl
Fre2acc?
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Figura 25. Resultado del error para los 10 sujetos en la prediccion 1 ACC1, Prediccion 1
ACC2, prediccion 2 ACCL1 y prediccion 2 ACC2 con el método propuesto con el SCG
respecto a la sefial de PPG. Elaborado por: Autores.
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Tabla 3. Hipétesis de trabajo para las diferentes posibilidades del sistema.

PREDICCION | HIPOTESIS NULA <5% | ACEPTAMOS EL ACC2 / no negamos el accl
1 HIPOTESIS ALTERNATIVA | 5% | ACEPTAMOS EL ACC1 / no negamos el acc2
PREDICCION |HIPOTESIS NULA <5% | ACEPTAMOS EL ACC2 / no negamos el accl
2 HIPOTESIS ALTERNATIVA | >5% | ACEPTAMOS EL ACC1 / no negamos el acc2
ACCL HIPOTESIS NULA <5% | ACEPTAMOS EL PRE2 / no negamos el prel
HIPOTESIS ALTERNATIVA | >5% | ACEPTAMOS EL PRE1 / no negamos el pre2

ACC2 HIPOTESIS NULA <5% | ACEPTAMOS EL PRE2 / no negamos el prel
HIPOTESIS ALTERNATIVA | >5% | ACEPTAMOS EL PRE1 / no negamos el pre2

En la tabla 3 se realiza la formulacion de hipétesis para la toma de decisiones y determinar
correctamente cual sistema y que tipo de acelerémetro es mejor para el desarrollo de un
dispositivo biomédico apto para el mercado y como implemento Gtil en el campo. Por esto
se evallian tanto los acelerémetros que se usan para la toma de datos, como los métodos
de prediccion de RNA usados en el desarrollo del trabajo.

Cuando tenemos en consideracion la realizacion de las hipétesis para cada una de las
predicciones se realiza la comparacion de los sensores en cuestion determinando que,
segun la teoria, se considera mejor el MPU9250 y que bajo las caracteristicas correctas
sea el sensor adecuado en el sistema de medicion. Por otro lado, Se realizan las hip6tesis
para los sensores mediante la comparacion de los métodos de prediccion, de la misma
forma que la validacion de los métodos se determina de manera tedrica que la prediccion
dos, que cuenta con la unificacién de los ejes para determinar una Unica sefial de
aceleracion, debe dar la proximidad de datos que se necesitan para determinar un modelo
confiable.

Se determina que para aceptar las hipotesis planteadas es necesario contar un promedio
de error para ambos sistemas de comparacion menor al 5%, de lo contrario se evalla la
aceptacion de la hip6tesis alternativa sin descartar cualquier otra opcién. Como se ve en la
tabla 4, los porcentajes promediados de los errores dan mayores al 5% demostrando que
se debe aceptar en todos los casos las hipétesis alternativas, que dan como resultado el
método de prediccion 1 junto con el sensor ACC1, y con estos dos elementos se obtuvo la
mejor respuesta para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos.

Tabla 4. Promedios de decision para hipotesis
1 2

PREDICCION 9,51 117,07
ACELEROMETRO | 15,07 11,51

En consecuencia, el impacto que tiene dentro de la comunidad cientifica la implementacion
de un sistema como el desarrollado en este trabajo para la captacion de sefales
precordiales mediante seismocardiografia, resulta ser un gran beneficio debido a que ofrece
versatilidad, facilidad y economia al aplicarlo, donde no se requeriria de personal altamente
calificado para emplear esta técnica de medicion de la frecuencia cardiaca y muestra un
alto potencial para ser empleado en dispositivos portatiles. Adicionalmente, proponemos
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otro método de monitoreo de la frecuencia cardiaca que, dentro de un aspecto social, ofrece
un sistema de adquisicion de bajo costo, facil de aplicar y dentro de la interfaz paciente-
dispositivo no ocasiona efectos adversos debido a productos tépicos para la conduccién de
la sefial o el pegamento de electrodos que son empleados para la medicion por ECG.

Actualmente la sefial de seismocardiografia es poco estudiada, pero viene en auge debido
a los beneficios anteriormente mencionados. Es por esta razon que, dentro del ambito
académico, el desarrollo de este trabajo permite sentar bases para el estudio y desarrollo
de investigaciones relacionados a la sefial de SCG dentro de la universidad.
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de una placa y una estructura impresa en 3D podrian ayudar que con este tipo
de sensores y métodos de filtrado se consiga un dispositivo de bajo costo y de facil
adquisicion para personas de bajos recursos 0 que sea dado por las entidades de salud
correspondientes para personas que asi lo necesiten. Ademas, es necesario hacer que el
sistema tenga una alimentacién aislada de cualquier toma de corriente, ademas de que la
transmisién de la sefial sea de manera inalambrica para poder asi implementarlo mediante
una banda o un sistema de uso en colchones sea el caso de uso para neonatos o personas
de la tercera edad que se encuentren la mayor parte de su tiempo acostados en una cama.

Consideramos que la prueba con mas usuarios y colocados sobre una cama, colchoneta o
sobre prendas de vestir pueden ayudar a que se adapte a cualquier tipo de paciente y en
cualquier ambiente, ideal para el monitoreo y continuo control de pacientes con problemas
cardiacos, neonatos en incubadoras o cualquier tipo de paciente o usuario que necesite un
monitoreo de una frecuencia cardiaca constante.

Un trabajo a futuro podria ser la adquisicion de sefales de personas con problemas
cardiacos. Con ello, ayudados de cardi6logos se podria lograr integrar la identificacion de
las variaciones de la sefal para poder asi determinar las fallas cardiacas que pueda tener
un paciente durante su uso, esto se puede dar ya que con el sistema entrenado se consigue
una sefial de PPG para la cual ya se han identificado diferentes variaciones de la sefal
grafica que son significativas para el diagnéstico de enfermedades cardiacas.
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8. CONCLUSIONES

Se determiné el mejor modelo basado en RNN para la prediccién de curvas de PPG bajo el
uso de acelerémetros, determinando el conocimiento de la sefial de seismocardiografia que
nos indicara donde y como poner el sensor adecuado para la captacion de la sefial
mecanica del corazén que usamos para el sistema. Ademas, se verifica que la
implementacién de sensores de bajo costo para la realizacion de un sistema viable
mediante el uso de inteligencia artificial (modelo propuesto con LSTM) para el monitoreo de
pacientes es viable y de facil manejo en cualquier situacion, a medida que la tecnologia
avanza es importante determinar que tanto sirve para la ayuda hospitalaria o de acceso
remoto con pacientes cronicos.

Con los resultados obtenidos en los métodos aplicados a cada uno de los sensores fue
posible definir las sefiales directas e indirectas obtenidas de la actividad cardiaca. Esto se
logré con el apoyo de un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para la identificacion
de la frecuencia cardiaca a partir de sefiales de seismocardiografia obtenidas mediante
acelerometros triaxiales.

Haciendo una evaluacion de las hipétesis planteadas y los porcentajes de error, se identifico
que el modelo de entrenamiento para la red neuronal con el que se obtuvieron los mejores
resultados fue en el cual se consideraron las tres componentes de la aceleracion por
individual, obtenidas por el acelerémetro triaxial MMA8452, y las cuales se ingresaron al
modelo para la prediccion de la sefal de fotopletismografia. Con esta aproximacién de la
sefial de PPG se identificaron las frecuencias cardiacas para cada uno de los participantes.

La estimacion de la frecuencia cardiaca se ve influenciada por la postura del sujeto y el
efecto de la fuerza gravitacional percibida por el acelerémetro. Esto se debe a que los ejes
que se encuentren de manera perpendicular al eje de la fuerza gravitacional presentan
mayor sensibilidad y, por tanto, se obtiene un mayor valor en la salida. Al colocar el sensor
en el esternén del sujeto ubicado en posicidon supina, como se especificé en la metodologia,
en la componente drosoventral, que segun la literatura es la que obtiene mayormente
elementos relacionados a la sefial de SCG, disminuyendo asi la posibilidad de introducir
artefactos en esta componente que afecten la estimacion y dar el mejor resultado posible
ante los pardmetros seleccionados para un sistema aceptable.

Con el desarrollo de este trabajo, se llegd a la conclusién de que la implementacion de
sistemas de medicion de la frecuencia cardiaca basados en sefiales mecénicas del corazon
como la seismocardiografia, y apoyados por un algoritmo de inteligencia artificial entrenado,
resultan ser una nueva alternativa para determinar este pardmetro de una forma facil,
versatil y de bajo costo; que adicionalmente, no presenta riesgos de ocasionar efectos
adversos sobre el paciente.
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ANEXOS

¢ Anexo 1. Consentimiento informado para latoma de datos.

ESTUDIO DE INVESTIGACION “MEDICION NO-INVASIVA E INDIRECTA DE LA
FRECUENCIA CARDIACA DE PACIENTES USANDO SENSORES DE BAJO COSTO”

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

e Por favor, lea cuidadosamente la informacion del estudio de investigacion titulado
“Medicion no-invasiva e indirecta de la frecuencia cardiaca de pacientes
usando sensores de bajo costo”.

e Por favor, siéntase en completa libertad de preguntar al personal del estudio todo
aquello que no entienda.

¢ Unavez haya comprendido completamente la informacién, se le preguntara si desea
participar del estudio. En caso afirmativo, debera firmar este documento y recibira
una copia.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Hoy en dia, la sefial de mayor uso para la identificacién de la frecuencia cardiaca (FC) de
pacientes es determinada a través de la electrocardiografia (ECG). Sin embargo, métodos
como este, empleado para el monitoreo de este parametro en neonatos o adultos mayores,
pueden provocar lesiones dermatoldgicas por el contacto con el pegamento de electrodos
empleados para su medicién y limitan ademas la movilidad del paciente por el nimero de
cables que transmiten la sefial. Agregando a lo anterior, la adquisicién de dispositivos para
medir el ECG resulta costoso por la complejidad de sus sistemas sensoriales.

Por otro parte, se han desarrollado técnicas que permitan la deteccién de la frecuencia
cardiaca mediante el registro de sefiales mecénicas del corazéon, como la sefal de
seismocardiografia (SCG), con la cual se registran vibraciones generadas cuando el
corazén palpita. Aan asi, actualmente es una sefial poco estudiada, pero se ha visto un
creciente aumento en el desarrollo de investigaciones relacionadas a esta.

Sistemas de medicién de la frecuencia cardiaca basados en la sefial de SCG y apoyados
por un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para la prediccion de una sefal de
fotopletismografia (PPG), registradas ambas por sensores de bajo costo, resulta ser una
nueva alternativa para determinar este parametro de forma no-invasiva e indirecta. De esta
forma, en los pacientes no se corre el riesgo de ocasionar efectos adversos debido a
productos tdpicos para la conducciéon de la sefial o el pegamento de electrodos que son
empleados para la medicion por ECG. Y adicional a esto, favorece la necesidad de
adquisicidn de dispositivos médicos por parte de centros médicos que sean de menor costo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto es proponer sistema de
medicion alternativo para la determinacion de la FC, a partir de sensores de bajo costo para
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la adquisicion de sefiales mecanicas del corazon junto con una herramienta de redes
neuronales artificiales para la prediccién de la sefial de PPG y con ello calcular la frecuencia
cardiaca.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Implementar un sistema de medicion alternativo de manera no invasiva e indirecta para la
adquisicion de la frecuencia cardiaca usando redes neuronales.

¢POR QUE FUE USTED ELEGIDO PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO?

El presente estudio toma una muestra por conveniencia constituida por un n = 10,
conformado por participantes sin complicaciones respiratorias, entre un rango de edad de
5 a 77 afos supuestamente sanas, en el que se incluyen tanto hombres como mujeres para
el registro de las sefales.

RIESGOS Y BENEFICIOS

Este estudio tiene un riesgo minimo porque se trabajaran Unicamente datos provenientes
de sensores de medida de aceleracién colocados en la zona precordial del pecho y un
sensor de pulso cardiaco colocado en el indice de la mano derecha. Los pacientes
permaneceran muy quietos en posicién supina en una cama convencional y despiertos
mientras se realiza el registro durante 2 minutos.

Dentro de los beneficios estara el desarrollo de un sistema de deteccion de la frecuencia
cardiaca basado en inteligencia artificial para la prediccion de una sefial conocida por el
personal médico como lo es la fotopletismografia y siendo esta de facil adquisicion. Asi
mismo, dentro de la institucién, este trabajo permitirA sentar bases para el estudio y
desarrollo de investigaciones relacionadas con sefiales mecéanicas cardiacas.

¢COMO SERA LA PARTICIPACION EN EL ESTUDIO?

Su participacion requiere de seis (6) procedimientos, que usted podra libremente aceptar o
rechazar en cualquier momento de la prueba. Los procedimientos son:

1. Realizar el estudio en la casa de actividades de la vida diaria siendo este un
ambiente seguro y tranquilo, donde previamente se realizaran las capturas y
pruebas necesarias para la realizacién del sistema.

2. Responder a preguntas relacionadas con su edad y sexo para mantener registro por
parte del investigador principal del proyecto.

3. Colocacion de sensor de medicién de aceleracién en la zona precordial de su pecho
y un sensor para el registro del volumen sanguineo en su dedo indice derecho.

4. Permanecer muy quieto en posicion supina en una cama convencional y despiertos
durante 2 minutos mientras se realiza el registro de los datos.

5. Los datos obtenidos por los sensores seran utilizados para la evaluacion de la
deteccion de la frecuencia cardiaca.

6. Posteriormente, se almacenaran los datos de cada uno de los sensores con un
identificador interno, de tal manera que los investigadores puedan guardar y discutir
fielmente dicha informacion.
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GARANTIAS DE SU PARTICIPACION

Su participacion sera completamente voluntaria y tendré el derecho de retirarse en cualquier
momento del estudio si usted asi lo desea. Igualmente, si en algin momento desea que la
informacién que usted brinda no sea utilizada por los investigadores, lo podra comunicar y
respetaremos su decision.

Para su seguridad, toda la informacion que sea recolectada en este estudio sera
confidencial y andénima. Para propdsitos de analisis de datos se le asignara un codigo, por
lo tanto, sus datos personales no seran utilizados en ningin momento. También, la
informacién personal no sera vinculada a los datos (de-identificacion). Los datos obtenidos
seran utilizados para entrenamiento y evaluacién de algoritmos de inteligencia artificial, que
eventualmente y de manera andnima, se usaran en presentaciones de investigacion,
publicaciones académicas y reportes, Unicamente si usted esta de acuerdo con ello.

La informacién se mantendra por un minimo de 5 afios después de que el estudio se haya
completado, siguiendo la politica de la Universidad del Rosario. Después de este tiempo la
informacién sera destruida y Unicamente los resultados finales se mantendran
almacenados. Todos los archivos se guardaran en forma digital en un computador dedicado
al proyecto, protegido por contrasefas y encriptacién de datos.

Finalmente, se informa que participar en el estudio no tiene ningln costo. Los
procedimientos y examenes que se le practiquen en este estudio tampoco tendran costo.
Ni usted, ni otra persona involucrada en el estudio, recibira beneficios politicos, econdmicos
o laborales como compensacion por su participacion.

MANEJO DE LOS DATOS DE INVESTIGACION

La informacién se mantendra bajo estricta confidencialidad y no se utilizara su nombre o
cualquier otra informacién que pueda identificarlo personalmente.

Toda la informacion que se obtenga de este estudio de investigacion se utilizara Unicamente
con el propdsito que aqui se comenta. Los investigadores de este estudio son los Unicos
autorizados para acceder a los datos que usted suministre. Para esto, los datos obtenidos
solo estaran almacenados en un computador dedicado para tal fin, guardados bajo
contrasefia y encriptacién por seguridad. Posterior a cinco (5) afios de la fecha de la
adquisicion de los datos, ésta se eliminard segun politicas de la Universidad del Rosario.

Le informaremos de los resultados obtenidos en el estudio. También podra contactar al
personal del estudio e informarnos cualquier situacion anormal o inesperada en cualquier
momento.

Cualquier duda sobre los datos almacenados, éstos solo serdn manipulados y almacenados

por los investigadores del proyecto. Consulte al final de este documento para saber el
responsable como investigador principal.
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ACEPTACION

Por favor marque con una “X” en caso de que acepte 0 no acepte lo siguiente:

Autorizo a los investigadores del estudio “Medicién no-
invasiva e indirecta de la frecuencia cardiaca de
pacientes usando sensores de bajo costo” para:

Acepto

No acepto

Realizar los procedimientos descritos en este
documento, necesarios para la realizacion del
estudio de investigacion.

Proporcionar informacion sobre mi edad y sexo.

Permitir colocar un sensor en el pecho en
contacto con la piel para registrar la informacion
de los acelerometros

Colocar un sensor de pulso cardiaco en el dedo
indice de la mano derecha para el registro del
volumen sanguineo

Almacenar datos de sensores de medicion de
aceleracion y sensor de fotopletismografia en el
lugar del experimento

Comunicarse conmigo para hacer los
seguimientos requeridos por el estudio

Comunicarse conmigo para invitarme a participar
de otros estudios de investigacion

Participante

Nombre Cédula Firma

ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR

En nombre del estudio “Medicién no-invasiva e indirecta de la frecuencia cardiaca de
pacientes usando sensores de bajo costo”, me comprometo a guardar la identidad
como participante. Acepto su derecho a

de

conocer el resultado de todas las pruebas realizadas y a retirarse del estudio a su voluntad
en cualquier momento. Me comprometo a manejar los resultados de esta evaluacion de
acuerdo con las normas para la realizacién de investigacion en Colombia (Resolucién 8430
de 1993 y Resolucién 2378 de 2008) y la ley para la proteccion de datos personales (Ley

estatutaria 1581 de 2012).

Nombre:

Documento de Identidad No.
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Firma:

Fecha (dia/mes/afio) / /

¢INFORMACION O PREGUNTAS ADICIONALES?

Si en algiin momento desea obtener informacién adicional sobre el estudio puede contactar
a:

Vivian Paola Diaz Alvarez
Investigador principal.
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito y Universidad del Rosario

Correo electrénico: vivian.diaz@mail.escuelaing.edu.co

Zuley Camila Hurtado Hernandez
Investigador principal.
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito y Universidad del Rosario

Correo electrénico: zuley.hurtado@mail.escuelaing.edu.co
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